
 
 

INFORME D'ACCIDENT 
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1.- Dades de la persona afectada  

Nom: ANONIMAT Categoria: PDI ajudant doctor 

Sexe: Dona Centre de treball: Mateu Orfila i Rotger 

Servei / Departament: Departament de Química 

 

2.- Dades de l'accident  
 
Data de l'accident: 18/07/2023 

 
Dia de la setmana: Dimarts 

Hora del dia: 9.10h Lloc de l'accident: laboratori EQ-019  

Hora de feina: segona hora Feina habitual: Sí 

Data de la baixa: 18/07/2023 
Data de l'alta: pendent 
Durada de la baixa: pendent 

[   ] Accident de tràfic 

Es va fer l'avaluació de riscs del lloc: Sí Núm. d'accident: 122 

 
Testimonis entrevistats: altres investigadores del grup de recerca 

 
 

DESCRIPCIÓ DE L'ACCIDENT: 
 
La treballadora estava fent un experiment que es realitza habitualment a aquest laboratori, és tracta de l’extracció de 
cel·lulosa de la closca d’ametlla (protocol adjunt). En un dels passos del protocol, incubava una botella de vidre Pyrex 
de 2 litres que contenia una solució de sosa càustica (NaOH) al 10% i peròxid d’hidrogen (H2O2) al 8% 
(aproximadament 1 litre), a 60 ºC, en un incubador termostatitzat amb agitació horitzontal (aparell marca Selecta 
Unitronic 320 OR, CE 95, que té un marge de temperatura de 0 a 100 ºC). L’experiment es duia a terme fora de la 
vitrina de gasos.  
 
La botella ha esclatat després de treure-la del bany, i li ha causat ferides incises a la cara de diferent consideració. Els 
fragments de vidre projectats també han trencat una finestra, una safata de plàstic i altre material de vidre del laboratori 
(vegeu fotos adjuntes). L’incubador ha deixat de funcionar, es pot haver espatllat per un sobreescalfament o per 
l’entrada de vidres i líquid corrosiu per la reixa de ventilació. Altres aparells del laboratori també es podrien haver 
espatllat (un agitador, una centrífuga i un aparell de buit), els quals estan pendents de revisió tècnica. Cal destacar que 
el Pyrex és un tipus de vidre borosilicat amb excel·lent resistència als cops i les altes temperatures. 
 
Els conserges han posat en marxa el pla d’emergència de l’edifici immediatament, avisant la Unitat Mèdica i l’112. La 
doctora i la infermera del Servei de Prevenció han atès la investigadora en primera instància fins a l’arribada de 
l’ambulància, que ha traslladat la víctima a la Clínica de la Mutua Balear. També s’han desplaçat fins al campus la 
Policia Local de Palma i la Policia Nacional. L’incident no ha afectat cap altra persona ni ha interromput les activitats 
habituals de l’edifici. 
 
L’experiment es duia a terme fora de la vitrina de gasos, perquè l’incubador és gran i no hi cap dins la vitrina que hi ha 
al laboratori. La pantalla de la vitrina hauria protegit la treballadora. 
 
Les companyes de l’accidentada confirmen que han fet el mateix experiment moltes vegades i mai no havien tingut cap 
incident, ni tan sols una mínima pressió dins la botella que donés peu a pensar que podria ser perillós. 
 
L’avaluació de riscs del grup de recerca es va actualitzar l’any 2019, la treballadora va fer el curs de seguretat a 
laboratoris l’any 2017, va rebre de normes de seguretat per a laboratoris, i disposa dels equips de protecció necessaris 
(ulleres de seguretat, guants resistents a temperatura, guants químics, bata). 
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Causes de l’accident: després d’entrevistar-mos amb les seves companyes i altres químics del departament, tenim 
dues hipòtesi que podrien explicar el trencament de la botella: 
 

1. Una sobrepressió dins la botella, per descomposició tèrmica de H2O2 -> H2O +1/2 O2. Si el tap estava tancat, 
la pressió per acumulació de gas O2 hauria estat elevada. Si, a més, va fallar el termòstat de l’incubador, la 
pressió hauria estat molt més alta. S’ha encomanat un estudi al servei tècnic MORANT per esclarir si l’aparell 
funcionava correctament. La temperatura ambiental del laboratori, on no hi ha aire condicionat, pot superar 
fàcilment els 30 ºC durant l’estiu, la qual cosa pot haver contribuït a augmentar la pressió. 
 

2. Una reacció química violenta: és poc probable, però no podem descartar que s’hagin generat cristalls de 
peròxid de sodi (Na2O2) o qualque altre compost inestable, que provoqués una explosió química. Això serà molt 
difícil de demostrar, atès que no hem pogut obtenir una mostra del líquid per analitzar-lo químicament. 

 
Atès que els motius no estan clars, a continuació proposam mesures preventives que evitaran o reduiran el risc tant de 
sobrepressió com d’explosió. 
 

FORMA EN QUÈ ES VA PRODUIR: 0904 TALLS AMB OBJECTES O MATERIALS 

VALORACIÓ DEL RISC: Greu  
 

3.- Dades assistencials 
Descripció de la lesió: 012 Ferides obertes Grau de la lesió: greu 

Part del cos lesionada: 12  Zona facial Atès a: Unitat Mèdica i després a la clínica de la Mútua Balear 

 [ X ]  Accident  [   ] Recaiguda 
 
 

 [ X ] Amb baixa  [   ] Sense baixa  [   ] In itinere 

MESURES PREVENTIVES QUE CAL APLICAR Responsable Data Prevista Inici Data Real Final 

Substituir la vitrina de gasos per una de nova amb les 
dimensions i cabal d’aire adequats. 

Comissió 
d’Inversions 

    

Mentre no es disposi d’una vitrina de gasos en condicions, 
aquest experiment s’ha de fer a un altre laboratori que tingui una 
vitrina de gasos adequada.  

Grup de 
recerca 

  

Substituir els recipients de vidre per plàstic, i/o comprar taps amb 
vàlvula, per evitar sobrepressions dins la botella. 

Grup de 
recerca 

  

Actualitzar el protocol de feina, incorporant les indicacions de 
riscs i mesures preventives: fer l’experiment dins la vitrina, 
assegurar-se que el tap està sempre semiobert, ús d’EPI, etc. 

Grup de 
recerca 

  

Algunes investigadores del grup tenen ulleres de seguretat 
antigues, han d’anar al Servei de Prevenció a recollir les ulleres 
noves i firmar el rebut. 

Investigadors   

Revisió tècnica de l’incubador i els altres aparells que estaven a 
prop de l’accident (agitador, centrífuga i aparell de buit) perquè 
no provoquin nous accidents. 

Servei tècnic 
extern 

  

Instal·lar climatitzador al laboratori EQ-019 Comissió 
d’Inversions 
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REGISTRE FOTOGRÀFIC: 

  
1. Incubador amb agitació 

 
2. Botella Pyrex similar a la que s’ha trencat. 

 
2. Safata rompuda per l’impacte dels fragments de vidre 

 
3. Restes de sosa i aigua oxigenada continguts a la botella. 

 
3. Finestra rompuda per l’impacte dels fragments de 
vidre 

 
4. Provetes i altre material de vidre romput per l’impacte dels 
fragments de vidre 
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S'ha distribuït còpia de l'informe a les persones següents: 

Comitè de Seguretat i Salut 
Administrador de Centre 
Directora del Departament de Química 
Coordinadora de seguretat del grup de recerca 

 

Informe elaborat per: 

Santiago Hernández 
 
 
 
 

 
«En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades 
recollides seran incloses en un fitxer denominat “Servei de Prevenció”, gestionat per la UIB, en el registre de l’activitat de tractament habilitat a l’efecte, la finalitat del qual és 
la prevenció de riscs laborals a la Universitat de les Illes Balears. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-
les impedeix d’aconseguir-la. 
 
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no 
ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les 
Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears), o a l'adreça electrònica 
<dpo@uib.es>. També teniu el dret de reclamar davant l'autoritat de control a: <https://www.aepd.es>. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la 
confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per a la qual varen ser recollides.» 
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